ESsure : bilan des signalements
de materiovigilance

recus a 'ANSM
entre 01/01/2013 et 31/07/2022
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Dont 289 avant 01/01/2013 (soit 26 /an)

Evolution mensuelle entre 01/01/2013 et et 31/07/2022

< 4693 signalements entre 01/01/2003 et 31/07/2022

Signalements de materiovigilance recus a ’ANSM

Hors signalements issus de la presse grand public ou de publications scientifiques
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Signalements de materiovigilance recus a ’ANSM

« Symptdmes multiples » avec au moins 2 manifestations extra-gynécologiques
< 3220 signalements de cas « symptomes multiples » extra-gynécologiques

Limite de base ANSM : signes cliniques enregistrés depuis 01/04/2016 uniquement

Evolution mensuelle entre 01/01/2013 et 31/07/2022

= Total de signalements mensuels

Avril 2017 == Np de signalements de cas "symptoémes multiples"
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aNsMm

Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé

Avertissement

» Lien d'interét : personnel salarié de TANSM (opérateur de I'Etat).

« La présente intervention s’inscrit dans un strict respect d'indépendance
et d'impartialité de 'ANSM vis a vis des autres intervenants.

« Toute utilisation du matériel présenté, doit étre soumise
a l'approbation préalable de 'ANSM.

Warning
* Link of interest. employee of ANSM (State operator).
* This speech is made under strict compliance with the independence
and impartiality of ANSM as regards other speakers.
« Any further use of this material must be submitted to ANSM prior approval.
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